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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Este documento describe un método de ensayo para la determinación de la velocidad máxima de aumento de presión de 
explosión de nubes de polvo en un recipiente cerrado en condiciones iniciales definidas de presión y temperatura. 
 
El método no es apropiado para su uso con explosivos conocidos, como pólvora y dinamita, sustancias que no requieren 
oxígeno para su combustión, sustancias pirofóricas, o sustancias o mezclas de sustancias que pueden comportarse de una 
manera similar bajo determinadas circunstancias. Cuando exista alguna duda acerca de la existencia de peligro debido a las 
propiedades explosivas, debería buscarse consejo de expertos. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
EN 14460 Equipos resistentes a las explosiones. 
 


